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Axlab BLADES 

 

 

 

Axlab Blades Universal35 

#1993-01 

Axlab Blades Solid35 

#1993-02 

Axlab Blades Versatile35 

#1993-03 

 
 
 

 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
Les lames Axlab sont des accessoires pour microtome, destinés à un usage in vitro. Elles sont à usage 
unique servant à couper des blocs de tissus fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE), ou des blocs 
de tissus congelés. Le revêtement plasma améliore leur tranchant ainsi que leur longévité.  
 
USAGE PRÉVU 
Les lames Axlab sont conçues pour la coupe de tissus FFPE ou congelés, en vue d’examens 
microscopiques ultérieurs en laboratoire.  
 
MODE D’UTILISATION 

1) Éjectez une (1) lame Axlab du distributeur, soit manuellement, soit à l’aide du support 
d’éjection du microtome. En l’absence de ce suport, manipulez la lame avec la plus grande 
précaution.  

 

2) Vérifiez que la lame est correctement installée afin d’assurer une utilisation sûre et 
optimale du microtome.  
Remarque : Le nord tranchant doit être utilisé pour couper le bloc de tissu. Une flèche 
imprimée sur la lame indique le sens correct d’orientation. : le triangle marque le côté 
tranchant. 

 

3) Remplacez la lame dès qu’elle montre des signes d’usure.   
 

4) Si l’éjection via le distributeur n’est pas possible, utilisez une pince pour retirer la lame.  
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CONDITIONS D’UTILISATION 
Les lames Axlab sont des accessoires d’un dispositif médical de diagnostic in vitro, destinés à un 
usage en laboratoire uniquement. Les lames Axlab ne doivent pas être réutilisées.  
 
UTILISATEURS CONCERNÉS  
Ces lames sont réservées à un usage en laboratoire et doivent uniquement être manipulées par du 
personnel qualifié.   
 
CONDITIONS D’UTILISATION 
Les lames Axlab sont des accessoires d’un dispositif médical de diagnostic in vitro, destinés à un 
usage en laboratoire uniquement. Les lames Axlab ne doivent pas être réutilisées.  
 
UTILISATEURS CONCERNÉS  
Ces lames sont réservées à un usage en laboratoire et doivent uniquement être manipulées par du 
personnel qualifié.   
 
CONTENU 
Chaque boîte contient 10 sous-boîtes. Chacune d’elles renferme un distributeur en plastique 
contenant 50 lames. À réception, veuillez vérifier l’intégrité de la livraison. Le ressort, le poussoir et 
le support d’éjection du microtome doivent être intacts, et le contenu exempt de tout dommage.  
 
STOCKAGE 

 
Les lames doivent être protégées des chocs et stockées dans un lieu sec, bien ventilé, à l’abri du 
soleil. Température recommandée : entre -10 °C et +50 °C.  
 
DURÉE DE CONSERVATION  
La durée de conservation des lames Axlab est de deux (2) ans à partir de la date d’fabrication. 
 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

 
Les lames Axlab sont extrêmement tranchantes : manipulez-les avec soin. Lors du retrait d’une lame 
du distributeur, veillez particulièrement à son bord et évitez tout contact direct.  
 
ÉLIMINATION 
Après usage, replacez la lame dans le compartiment prévu du distributeur. Si cela n’est pas 
possible, éliminez-la dans un conteneur adapté aux objets tranchants. Les lames Axlab doivent être 
éliminées comme déchets médicaux, conformément aux lois et réglementations locales.  
 
SIGNALEMENT D’INCIDENT 
Tout incident grave doit être signalé au fabricant (Axlab, via axlab.dk) ainsi qu’à l’Autorité Nationale 
Compétente. 
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