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Axlab Blades Universal35 

#1993-01 

Axlab Blades Solid35 

#1993-02 

Axlab Blades Versatile35 
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INSTRUKTIOUNE FIR D’NOTZUNG                                                                                                                                       
D’Axlab Gillettë sinn en Accessoire fir de Mikrotom in vitro Apparat. D’Axlab Gillettë sinn Ee-Wee 

Labor-Mikrotom-Gilletten, déi geduecht sinn, fir d’Oftrenne vu Formalin-fixéierte Paraffin-

agekapselten (FFPE) oder gefruerene Gewebeblocken. De Plasmaiwwerzuch verstäerkt hir Schäerft 

an Dauerhaftegkeet.  

D’Axlab-Gillettë sinn Ee-Wee a sollen net zweemol benotzt ginn.  

 
VERWENDUNGSZWECK 

D’Axlab Gillettë sinn Labor-Mikrotom-Gilletten, déi geduecht sinn, fir d’Oftrenne vu Formalin-

fixéierte Paraffin-agekapselten (FFPE) oder gefruerent Gewebe, fir uschléissend mikroskopesch 

Ënnersichungen.  

 

D’GILETTË BENOTZEN 

1) Huelt eng eenzel (1) Axlab Gillette mat der Hand aus dem Dispenser oder benotzt de séchere 
Gillette-Auswerfhalter um Mikrotom. Wann de Mikrotom keen Auswerfhalter huet, 

behandelt d’Gillette wgl. Mat äusserster Virsiicht.  
 

2) Verséchert Iech, datt d’Axlab Gillette korrekt installéiert ass fir eng sécher a propper 
Operatioun vum Mikrotom ze garantéieren.  

Hiweis: Benotzt déi schaarf Schneid fir de Gewebeblock ze scheiden. Benotzt de Feil op der 

Gillette, fir eng sécher Orientéierung. Den Dräieck weist op déi schaarf Schneid. 

 

3) Ersetzt d’Axlab Gillette, wa se Spuere vun Ofnotzung opweist. 
 

4) Benotzt Pincettë fir d’Gillette erauszehuelen, wann Dir d’Gillette net mam 
Gilletten Dispenser ënnerstëtze kënnt.  
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BENOTZUNGSËMFELD 

D’Axlab Gillettë funktionéieren als en Accessoire an engem in vitro diagnostesche medizineschem 

Apparat, deen dofir benotzt gëtt a Laborëmfelder benotzt ze ginn.                                                                         

D’Axlab-Gillettë sinn Ee-Wee a sollen net zweemol benotzt ginn.  

 

VIRGESI BENOTZER  

D’Gillettë si virgesi fir de Laborgebrauch a si sollen nëmme vu geschoultem Personal benotzt ginn.  
 

INHALT 

D’Axlab Gillettë ginn an enger Këscht mat 10 Bannepäck geliwwert. All Bannepak enthält e  
Plastikdispenser mat 50 Gilletten. Nodeem Dir d’Axlab Gillettë geliiwwert krut, verséchert Iech, datt 
d’ Liwwerung komplett ass an datt kee Schued um Inhalt ass. De Sprong, de Gillette-Pusher, an de 

Gillette Auswerfhalter fir de Mikrotom mussen intakt sinn.  

 

LAGERUNG 

 
Axlab Blades sollt geschützt gi viru rauer Behandlung oder mechaneschem Schock an op enger 

dréchener, gutt ventiléierter Plaz, ouni direkt Sonnestralung gelagert ginn. Déi empfuele 
Lagertemperatur ass tëschent -10°C a +50°C.  

 

OFLAFDATUM  

D’Lagerdauer fir Axlab Gillettë läit bei zwee (2) Joer vum Hierstellungsdatum un.  
 

WARNUNGEN 

 
D’Axlab Gillettë sinn extreem schaarf. Benotzt se mat Virsiicht. Wann Dir d’Gillette  

aus dem Dispenser huelt, passt wgl. gutt op seng Schneid op a beréiert se net.  

 

ENTSUERGEN 

No der Benotzung maacht d’Gillette zeréck an den Dispenser. Alternativ geheit d’  
Gillette an eng extra Poubelle fir schaarf Objeten. D’Axlab Gillettë mussen als medizineschen Offall 
entsuergt ginn, fir Kontaminatioun ze verhënneren. D’Entsuergung soll no den uwendbare Gesetzer, 
Reglementer a Standardë vum Land ausgefouert ginn, an deem d’Gillettë benotzt ginn.  
 

TËSCHEFÄLL 

Am Fall vun engem seriöen Tëschefall, mellt dësen direkt dem Hiersteller vun dësem medizineschen 

Apparat op Axlab op axlab.dk an den Nationale Kompetenten Autoritéiten. 
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